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step1

https://www.saveris.net

にアクセスし、LOG INをク
リックして、
青帯の「まだ登録はされてい
ませんか?この機会に是非ご登
録ください。」をクリックし
ます。

step2

国の選択からJapanを選択しま
す。

続いて、言語、メールアドレス、
パスワード、パスワードの再入力、
を入力します。

「既定の取引条件に同意します」
にチェックを入れます。
登録をクリックします。

step3

登録が完了。登録のメールアドレス
に確認のメールが届きます。

step4
メールにあるURLをクリック
して、登録したメールアドレス、パ
スワードでログインします。

ユーザー登録
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step2

画面右上のロガーマークをク
リックして、クイックスター
トガイドを開きます。

step1

登録したメールアドレス、パ
スワードでログインします。
この登録は、ご購入後もご使
用いただくものです。再登録
はできません。

ロガーの接続方法①
～ウェブから設定～
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step3

画面上の指示通りに
ロガーに電池を入れて、USBケーブ
ルでパソコンに接続します。
続行をクリックします。

※ロガーをPCに接続するとリムーバ
ブルディスクとして認識されます。
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step4

無線LANの設定情報を入力します。

SSID: 無線LAN機器の名前
(英数字、大文字・小文字の区別必要)

Password:
無線LAN機器のパスワード

(無線LANの情報について不明の場合は、
担当者に確認してください。)

入力後右下の「設定ファイルの作成」
をクリックします。

step5

ファイル名のリンクで右クリックしま
す。そこから、「名前を付けてリンク
を保存(Microsoft Edge)/名前を付け
てリンク先を保存(Chrome)」を選択
します。
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step6

設定データの保存先をSAVERIS
(またはtesto 160)にして、保存をク
リックします。

testo Saveris 2-T2をお使いの場合：

プローブを接続した状態でWi-Fiの設定を行って
ください。プローブを接続しないで登録を行うと、
“No Probe”と表示され、再度設定が必要とな
ります。
プローブの追加やプローブ種別を変更する場合も、
クラウド上で一度”データロガーの削除”を行い、
データロガーのリセットを行った後、再度クラウ
ドへ登録する必要があります。
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step7-1      Saveris 2の場合

ロガーの画面に電波マークと雲マーク
が点滅してから、点灯にかわります。
｢正常｣を選択して完了です。

雲マークが出ない場合は下記の様なエ
ラーコードが出ます。エラーの種類に
よって再度無線LANの設定やセキュリ
ティ設定変更が必要となるケースがあ
ります。

step7-2             testo 160 の場合

USBケーブルを抜くとロガーの左側面のLED
ライトが緑色に長く点灯します。

点灯が消え、設定ファイルが正しく読み込まれ
ている場合、USB抜去後LEDが緑色に1回長
く点灯します。設定ファイルが正しく無いor電
池がない場合はUSB抜去後LEDが赤色に点灯
します。

･クラウドとの接続が確立した場合
→暫くしてから1回短く緑LEDが点灯し、すぐ
に緑LEDが2回点滅

･クラウドとの接続に失敗した場合
→約20秒後に赤LEDが2回点滅

LEDが2回赤色に点滅した場合、再度無線LAN
の設定をし直して下さい。SSIDかパスパード
に誤記がある可能性があります。

※詳しくは別途LEDステータス表を参照してください。
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よくあるエラー
E-26: Wi-Fiアクセスポイントとの接続ができない→SSID/passwordの誤りの可能性あり等
E-51: ロガーとクラウドの接続ができない→通信に必要なポートがブロックされている、等
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step1

Testoクラウドにログインを
して、設定→アカウントIDを
クリックします。
その後、表示されたアカウン
トIDをコピーします。
(例: HR-MM-HH-W9-asia)

step3

PDFを開いたら、下記フィールドに必要な情報を
入力/選択していきます。

•Account ID→Step1でコピーしたアカウントID
•Network Name (SSID)
→接続するアクセスポイントのSSID
•Security
→None、WEP/WPA or WPA2、Enterprise 
Securityから選択
•Password→アクセスポイントのパスワード

step2
testo Saveris 2 / testo 160
をUSBケーブルでPC(windows
のみ)に接続します。
接続後、まもなくリムーバブル
ディスクとして認識されます。
ストレージ内にある
WiFiConf(.pdf)というファイルを
Adobe Readerで開きます。

ロガーの接続方法②
～PDFで設定～

USB

6



testo 160 / testo Saveris 2 初期設定手順
サ ベ リ ス

step4

必要な情報が入力できたら、
PDF中の緑のボタンの
[Save configuration]をクリックします。

step5

ポップアップが出現したら
ファイル名を変えずに、リムーバブルディス
クの[SAVERIS]または[testo 160]のスト
レージ内に保存します。

複数のロガーを同時に設定する場合は、
保存先をデスクトップ等、ローカルフォルダ
に一度保存し、それぞれのロガーのストレー
ジにコピー&ペーストを行ってください。
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step6

設定ファイルを読み込んだ後の挙動は4ページのStep8を参照ください。
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step1

写真右のボタンを3秒以上(5秒未満程度)長
押しして離すとロガー本体からWi-Fiの電
波(2.4GHz)が発せられ、アクセスポイン
ト化します。

step3

モバイル端末等のWi-Fi設定から、[ Saveris 2 (ま
たはtesto 160) SN: xxxxxxxxx ]というSSIDが
見つかるので、接続してください。

接続が完了したらモバイル端末画面上に
接続完了のマークが出現します。

step2
ロガーのLEDが緑色に1秒間隔で
点滅し始めます。ディスプレイ付
きの機種であれば[conf ]という文
字が表示されます。

ロガーの接続方法③
～ホットスポットモードで設定～
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3秒以上長押し

Saveris 2

testo 160

conf..

LEDが緑に点滅!

iOSの場合

*旧Saveris 2 (型番: 0572 200X)は非対応
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step4

接続完了後ブラウザアプリを立ち上げURL欄に
[ 192.168.1.1 ]と入力しOKをタップします。

すると、ロガーに直接設定できる画面が現れます。

step5

設定画面が開いたら下記入力フィールドに必要な
情報を入力していきます。
•Account ID
→6ページのStep1で確認できるアカウントID

•Network Name (SSID)
→接続するアクセスポイントのSSID

•Security
→None、WEP/WPA or WPA2、Enterprise 
Securityから選択

•Passwordl→アクセスポイントのパスワード

最後に[Configure]をタップすると設定情報が
ロガーに送信されます。
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step6

設定が送信されるとブラウザ上には
[Request has been processed]
と表示されます。

step7

設定データを読み込んだ後の挙動は5ページのStep7を参照ください。
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step1

クラウドとの接続が確立しているロ
ガーがダッシュボードに接続したロ
ガーが表示されます。

step2

メイン画面のメニューから、
「設定」を選択して、「データロ
ガー」をクリックします。設定する
ロガーから「設定」クリックします。

step3 

設定したいロガーを選択し
「詳細」をクリック

複数のロガーの設定を一度に
変更する場合はチェックボッ
クスに
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step4

設定画面でロガーの設定を行います。
測定間隔と通信間隔をそれぞれ設定
します。

省電力モードは、夜間など一定期間
の通信間隔を任意に設定可能な機能
です。
(電池を長く使うため夜間は通常長め
に設定します。)
設定後、「設定を保存」をクリック
で、変更データが次の通信の時にロ
ガーに転送されます。
無線データロガーが Testo クラウド
にデータを再送信するまで、変更は
反映されません。

データの確認方法

データを確認する場合は、メニュー
から分析＆レポートを選択します。

左からロガーを選択して、表示する
範囲の日時を設定します。
「グラフ」を選ぶと、グラフが表示
されます。

「表」を選択した場合→

11


	testo Saveris 2�testo 160�初期設定手順
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11

