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Indicação Parâmetro de medição 

T Temperatura ambiente 

T Temperatura do gás de combustão 

CO Monóxido de carbono 

O2 Oxigénio 

CO  Monóxido de carbono ambiental 

qA Perdas por chaminé sem se ter em conta a gama calorífica 

Eff.net Rendimento líquido (sem ter em conta a gama calorífica) 

Eff.gross Rendimento bruto (tendo em conta a gama calorífica) 

Eff. Rendimento 

λ Lambda, razão de ar 

P2 Pressão diferencial 

CO2 Dióxido de carbono 

P1 Tiragem 

uCO Monóxido de carbono corrigido 

rat Coeficiente proporcional 

EXA Ar em excesso 

UnI só com UnI ON 

Linha 1: 
Indicação alterna contagem decrescente de duração da medição por 
fase de medição/indicação de fase de medição e de duração completa 
da medição UnI. 

Linha 2: 
Indicação da duração completa da medição UnI 
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